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AGROLAB Wasser. Moosstr. 6A, 82279 Eching / Ammersee

Wasserzweckverband Inn-Salzach
Herr Wimmer (Techn. Leitung)
Holzhauser Str. 13

84533 Haiming

Datum 16.07.2026
Kundennr. 4100011717
Auftrag 2155276 Trinkwasseruntersuchungen / 14524
Analysennr. 229653 Trinkwasser
Probeneingang 10.07.2026
Probenahme 09.07.2026 14:37
Probenehmer AGROLAB Probenahme u. Logistik Stefanie Krivian (2045)
Untersuchungsart LFW, Vollzug TrinkwV
Probengewinnung Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
Desinfektionsart Zapfstelle thermisch desinfiz.
Entnahmestelle W2V Inn-Salzach-Gruppe
Messpunkt Aktivkohlefilter, Ablauf ins Versorgungsnetz (OKZ: 1230017101037)
Objektkennzahl 1230017101037
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV  Richtwert Methode
Sensorische Priifungen
Férbung (Vor Ort) u) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
Verfahren A(PP)
Geruch (vor Ort) u) ohne DINEN 1622(::)2{(;('):6;—10 (Anhang
Tribung (vor Ort) u klar visuell(PP)
Geschmack organoleptisch (vor Ort) u) ohne DEV B 1/2: 1971(PP)
Physikalisch-chemische Parameter
\Wassertemperatur (vor Ort) wl°C \ 11,9| \ | DIN 38404-4 : 1976-12(PP) |
Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)
H4-Perfluordecansulfonséure (8:2 FTS) u) [ug/l <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorbutanséure (PFBA) v | ug/l <0,0010/ 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) v | ugll <0,0010/ 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordecanséure (PFDA) u) |ug/l <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordecansulfonséure (PFDS) v ugll <0,0010/ 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluordodecanséure (PFDoDA) v ugll <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorheptansédure (PFHpA) u) lug/l <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) v [ug/l <0,0010/ 0,001 DIN EN 17892-B : 2024-08(UK)
Perfluorhexanséure (PFHxA) u [ug/l <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) v |ug/l <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluornonanséure (PFNA) u) |ug/l <0,0010/ 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluoroctanséure (PFOA) v | ugll <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluoroctansulfonamid (PFOSA) v | ugll <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluoroctansulfonsdure (PFOS) v | ugll <0,0010/ 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorpentansdure (PFPeA) u) [ug/l <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorpentansulfonsdure (PFPeS) v | ugll <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluortetradecanséure v g/l <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
(PFTeDA)
Perfluortridecanséure (PFTrDA) ) g/l <0,0010/ 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Perfluorundecanséure (PFUnDA) v ugll <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
(14—_/,23:,‘-%5)/-/,2H-Perf/uorhexansulfonséure W g/l <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
1H,1H,2H,2H—Perﬂuoroctansulfonséure ) [ug/l <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
(6:2FTS)
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Datum 16.07.2026
Kundennr. 4100011717
PRUFBERICHT
Auftrag 2155276 Trinkwasseruntersuchungen / 14524
Analysennr. 229653 Trinkwasser
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV  Richtwert Methode
2H, 2H-Perfluordecanséure (H2PFDA) u) lug/l <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
2H,2H,3H,3H-Perfl d 4 DIN 38407-42 : 2011-03(UK
24,24, 31.3 erfluorundecanséure u | ug/l <0,0010, 0,001 (UK)
:B,Azi-g/_'_moit)hy/perﬂuoroctanséure (3,7- v) [pg/l <0,0010/ 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
7H-Dodecanfluorheptanséure (HPFHpA) — u) |ugll <0,0010, 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
Summe PFAS ug/l <0,001| 0,001 Berechnung
Hexafluorpropylenoxiddimerséure u) [ug/l <0,0010| 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03(UK)
(HFPO-DA)
Mikrobiologische Untersuchungen
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Intestinale Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 20°C KBE/ml 0 0 100 TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 0 100 TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12 (PP) u)
u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Untersuchung durch
(PP) AGROLAB Probenahme und Logistik GmbH, Westring 93, 33818 Leopoldshdhe
Methoden

visuell

(PP) AGROLAB Probenahme und Logistik GmbH, Westring 93, 33818 Leopoldshdhe, fiir die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-21603-01-
00 DAKkS

Methoden

DEV B 1/2: 1971; DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A; DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C); DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN
ISO 19458 : 2006-12; DIN 38404-4 : 1976-12

(UK) AGROLAB Umwelt GmbH, Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, fur die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22637-01-00 DAkkS
Methoden

DIN EN 17892-B : 2024-08; DIN 38407-42 : 2011-03
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte /Anforderung der
"Verordnung uber die Qualitat von Wasser fur den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023 eingehalten

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der regularen
Bebriitungszeit bis zur endgliltigen Auswertung bei 5 + 3°C gekuhlt gelagert (gemafl DIN EN ISO 8199 : 2021-12).

Die vollstandigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Priifbericht oder sind auf Anfrage verfligbar.

Beginn der Priifungen: 10.07.2026
Ende der Priifungen: 16.07.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig. Im Fall einer Konformitadtsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das
bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm nicht berticksichtigt wird.
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Datum 16.07.2026
) Kundennr. 4100011717
PRUFBERICHT
Auftrag 2155276 Trinkwasseruntersuchungen / 14524
Analysennr. 229653 Trinkwasser

i

AGROLAB Wasser. Frau Kreibich, Tel. 08143/79-102
E-Mail serviceteam2.eching@agrolab.de
FAX: 08143 / 7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de

Kundenbetreuung
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